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第 1 章では，高純度な表面分析法として，これまで広く用いられてきた二次イオン質量分析 (Secondary Ion Mass 
Spectrometry: SIMS) 法の極微量元素の定量評価技術としての限界を明らかにしている。また，スパッタ中性粒子を
ポストイオン化して検出するスパッタ中性粒子質量分析 (Sputtered Neutral Mass Spectrometry: SNMS) 法を上
記の要求を満たす解析技術として位置づけ，その原理について概説している。
次に，第 2 章では，本論文の主要研究であるレーザポストイオン化 SNMS 法の原理について詳述し，高感度微量分
析法としての可能性を示唆している。
そして，本論文の研究内容として，第 3 章では電子線励起プラズマによるポストイオン化技術を用いた SNART 法
の開発について，第 4 章では Cs イオンビームとスバッタ中性粒子の衝突によるポスト分子イオン化手法の確立につ
いて述べている。第 5 章ではエキシマレーザビームを用いた非共鳴多光子吸収イオン化 SNMS 法の開発と材料への
応用について述べ実用化への指針を与えている。
本研究により，ポストイオン化 SNMS 法が，従来の SIMS で定量性を阻害する因子として問題となっていた元素間
の感度差がほとんどないこと，マトリックス効果がほとんど現れないなど定量評価に有利な特徴を持つことを明らか
にしている。また，イオンビームの短パルス化や静電シャツタの開発により， SIMS 以上の高い有効検出効率を得るこ











(1) 現在高感度分析法として広く用いられている二次イオン質量分析法 (SIMS) と対比する形でスパッタ中性粒子質






(3) 本研究の初期においてとりあげ，開発に成功した電子線励起プラズマを用いたポストイオン化法 (SNART 法)
について，開発した装置の総合特性評価を行い，とくに定量分析法として優れた特性を持つこと，および，絶縁物
の分析に有用であることを実証して，実用化への提案を行っている。




(5) エキシマレーザを用いた非共鳴多光子吸収イオン化 SNMS 装置を開発して，その総合特'性評価を行っている。と
くに，静電シャツタの導入による二次イオンの除去，イオンビームの短パルス化，飛行時間計測法 (TOF) による
SNMS 構成など，幾つかの新しい工夫によって高感度検出を実現するとともに微量定量分析にも成功している。
(6) 本研究で開発した非共鳴多光子吸収イオン化 TOF-SNMS による極微量元素定量分析技術の確立を検討し，現在
最高検出感度を持っている SIMS に比べても 1 ケタ高い検出感度を有すること，さらにレーザビームの集束を改善
することによって定量精度が向上することを指摘し，極微量元素定量分析法として実用化の道が拓けたことを述べ
て，その将来の展望を試みている。
以上のように，本論文は，一貫してポストイオン化による SNMS について系統的に研究を進め，そして現時点にお
いて最も高い検出感度を持つ極微量元素分析法の開発に成功したもので，応用物理学，とくに半導体工学の分野に寄
与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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